
別紙２ 

納品機器設置場所（第 1GC-MS室） 

 ※第 1GC-MS室は、第 1有機試験室内に入口があります。 

（第 1有機試験室出入口：1800mm） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考：水質試験室概要図） 
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第 1GC-MS室出入口 

1300(mm) 

窒素ガス供給元  

2800(mm) 

実験台 2400×900×Ｈ800(mm) 

 
 

納品機器設置場所 

（既存機器あり） 

ヘリウムガス供給元 

第 1GC-MS室 

1300(mm) 
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【汚染防止設備】

A：局所排気装置（ドラフトチャンバー）

B：局所排気装置（天蓋フード）

C：局所排気装置（アーム式フード）

D：クリーンベンチ

E：試料保管用冷蔵庫

F：履物履き替えスペース

G：紫外線灯
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